
 
 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию систем ультразвуковой диагностики аппаратов 

№ 
п/п 

Общие работы по техническому обслуживанию  
Периодичность 
проведения ТО 

1 Проверка и визуальный осмотр кабелей и соединений Полугодовое  
2 Чистка воздушных фильтров, систем и узлов аппарата Полугодовое  
3 Проверка системы электропитания аппарата Полугодовое  
4 Проверка и очистка вентиляторов аппарата Полугодовое  
5 Осмотр ультразвуковых датчиков, штативов и держателей Полугодовое  
6 Осмотр кабелей и коннекторов датчиков Полугодовое  
7 Очистка консоли Полугодовое  
8 Очистка монитора и сенсорного экрана (при наличии) Полугодовое  
9 Калибровка сенсорного экрана (при наличии) Полугодовое  

10 Осмотр колес и блокиратора колес (тормозов) аппарата Полугодовое  
11 Контроль системы подъема консоли оператора (при наличии) Полугодовое  
12 Проверка блоков питания Полугодовое  
13 Проверка клавиш и подсветки панели оператора Полугодовое  
14 Проверка целостности экранирования от электромагнитных помех Полугодовое  
15 Чистка трекбола панели оператора Полугодовое  
18 Анализ протокола ошибок системы  Полугодовое  

19 
Архивирование базы данных (по запросу, при наличии носителя, предоставляемого 
Заказчиком) при технической возможности  

Полугодовое  

20 Проверка и техническое обслуживание печатающих устройств Полугодовое  
20 Проверка правильности работы программного обеспечения Полугодовое  

21 
Проверка порядка дезинфекции персоналом датчиков и контроль средств дезинфекции 
на соответствие требованиям производителя. 

Полугодовое  

22 Проверка наличия и правильной работы источника бесперебойного питания ИБП Полугодовое  
23 Контроль правильного использования персоналом ИБП (при их наличии) Полугодовое  

24 
Консультирование по техническим вопросам персонала по поводу эксплуатации 
медицинского изделия. 

Полугодовое  

25 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
При 

необходимости  
Функциональные проверки при проведении технического обслуживания 

(при наличии данных функций на аппарате и действующих лицензий) 
1 Проверка работоспособности аппарата в режиме "B-Mode" Полугодовое  
2 Проверка работоспособности аппарата в режиме "CF-Mode" Полугодовое  
3 Проверка работоспособности аппарата в режиме Допплера "PW/CW" Полугодовое  
4 Проверка работоспособности аппарата в режиме "M-Mode" Полугодовое  

5 
Проверка работоспособности дополнительных режимов (3D, 4D, TVI, STRAIN, 
STRESSECHO, STIC, и пр.) 

Полугодовое  

Перечень работ по техническому диагностированию 

1 
Выявление неисправности аппарата на объекте заказчика (при наличии технической 
возможности по месту нахождения заказчика) 

Полугодовое  

2 
Составление заключения о техническом состоянии медицинского оборудования (акта 
диагностики, дефектной ведомости) 

Полугодовое  

3 
Подготовка коммерческого предложения на восстановление работоспособности 
аппарата, по запросу заказчика   

Полугодовое  

 


